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اي است كه به دليل نماهاي ناخواسته Artifactرا بررسي كنيم. منظور از ها Artifact، قصد داريم نماهاي film processingاين جلسه در ادامه مبحث 

mishandling، 5.1 ٢٠١٩كتاب تفسير ضايعات راديوگرافي وايت فارو  ٥انتهاي فصل   مطالعه:منبع  به وجود مي آيند.  روي فيلمBox   و تصاوير  

  روشني بيش از حد .1

  .وجه مشترك آن ها، بيش از حد روشن بودن تصوير استراديوگرافي را مشاهده مي كنيم كه  تصوير ٣زير،  عكسدر 

  

، رد سرب را مشاهده مي كنيم كه به معني (سمت راست و بالا) براي مثال، در تصوير پايين دلايل مختلفي براي روشن شدن فيلم راديوگرافي وجود دارد؛

كه باعث روشن  و بعد به فيلم مي رسد ، مقدار زيادي از آن جذب شدهبرعكس قرار دادن فيلم در دهان بيمار  است. اشعه اول به سرب برخورد كرده

  شدن راديوگرافي شده است.
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  رد ديگري از فويل سربي را مشاهده مي كنيم.در اين تصوير هم 

  

  

  

  

، كوتاه بودن مدت kVpاز عوامل دخيل در آن مي توان به پايين بودن جريان، كم بودن  كم بودن انرژي  و دوز اشعه، باعث روشن شدن عكس مي شود.

شود. اگر مدت زمان فيلم مي تواند مشكل آفرين  proccessingهمچنين اشكال در  زمان تابش اشعه به فيلم و دور بودن منبع اشعه از فيلم اشاره كرد.

ثبوت طولاني نيز باعث  تر از معمول ثبت مي شود.تصوير روشن ،غلظت مواد ظهور پايين باشد و يا دماي ظهور به حد كافي نرسيده باشدظهور كم باشد، 

  شسته شدن فيلم و روشن شدن تصوير مي شود.

 تيرگي بيش از حد  .2

  يل ذكر شده براي روشني، اگر برعكس باشند، باعث تيرگي مي شوند.تمام دلال

  

  

نامناسب  Contrsatبه معني تفاوت بين تيرگي و روشني است).  contrastنامناسب تصوير است ( contrastنام برده شده در  artifactوجه اشتراك دو 

هر دو تصوير با  Sharpness. به تصاوير زير نگاه كنيد. باعث مي شود تصوير واضحي نداشته باشيم و نتوانيم اجزاي مختلف را به خوبي تشخيص دهيم

تصوير چپ،  تصوير چپ مناسب تر است (طيف رنگي تصوير راست محدود تر است ولي در  contrsastهم برابر است (رجوع كنيد به مورد سوم)؛ اما 

    طيف بين سياه تا سفيد متغيير است كه به بهتر ديدن تصوير كمك مي كند).
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3. Blur  شدن راديوگرافي 

مي  blurتصوير كاهش مي يابد كه به اين حالت،  sharpnessبرداري، منبع اشعه، فيلم راديوگرافي يا جسم مورد نظر حركت كنند، اگر در حين عكس

  دندان به خوبي ديده نمي شود. حاشيه يو همچنين  enamelو  pulp ،dentin  گويند. در اين شرايط مرز بين

  

4. Double Imaging 
  مي گيرند.           اين حالت پديد مي آيد كه در آن تصاوير روي هم قرار  بيش از يك بار براي تصويربرداري استفاده شود، از يك فيلم، اگر

 

عكس برداري شده، سپس به صورت عمودي از دندان هاي خلفي روي پايين براي مثال در تصوير سمت چپ، ابتدا به صورت افقي از دندان هاي قدامي 

  همان فيلم تصوير برداري كرده اند.
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5. Dark spots and lines 

ي ظهور حساس مي شوند. در اين حالت  خطي تيره بينند و نسبت به مادهاگر فيلم حين قرار گرفتن در دهان بيمار، تا شود، كريستال هاي آن آسيب مي 

  روي فيلم مشاهده خواهد شد.

  

)، خط اگر فيلم به حدي تا شود كه ناحيه از كريستال، خالي شود (مثل يخمكي كه تا حد ممكن تا شده و در محل تاشدگي، يخمك ديده نمي شود 

  ايجاد شده سفيد ديده مي شود.

  ر هم رد رولرهاي ظهور و ثبوت روي فيلم ديده مي شود.در شكل زي

  

  رد ناخن بيمار روي فيلم به صورت يك هلال تيره مشاهده مي شود.
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  ، نمايي مثل رعد و برق روي فيلم ايجاد مي كند (ممكن است به شكل نقطه نقطه هم ديده شود).processingي ساكن در حين همچنين الكتريسيته

  

  ها كمتر به چشم مي خورند.artifactه با وجود فيلم هاي ديجيتال، اين البته امروز

  ي ظهور روي فيلم بريزد، به صورت لكه هايي تيره ديده مي شود.اگر قبل از مراحل ظهور و ثبوت، ماده

 

 

فيلم ديگري روي اين فيلم چسيده و ، يا زيادي ظاهر شده يا اصلا ثابت نشده است. هنگام انجام ثبوتبخش تيره خطي كه سمتي از آن كاملا تيره شده: 

  زير آن مواد ظهور خنثي نشده اند و همچنان به كار خود ادامه مي داده اند و مواد ثبوت هم به آن جا نرسيده است. 

  بيده است يا فيلم ديگري روي آن افتاده است)(هنگام ثبوت يا به تانكر چس
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. قبل )هور آغشته بوده استانگشت او به ماده ظگشت كسي كه فيلم راگرفته است (رد ان

به جا مانده است (ضرورت   finger printاز ظهور و ثبوت فيلم را در دست گرفته و 

  استفاده از گيره)

  

  

  

  

چسبيده و باعث شده زير آن ثابت نشده تيره  فيلم ديگري هنگام ثبوت به اين فيلم

  بماند

  

  

  

  

  :ديده مي شود  finger printردي از شكل زير در هر دو 

  :دست آغشته به مواد ثبوت پيش از ظهور و ثبوت. قبل از ظاهر شدن فيلم كريستال ها با ماده ثبوت حذف شده اند١شكل  لكه هاي سفيد

  مواد ظهور: دست آغشته به ٢شكل  لكه هاي سياه
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هنگام ثبوت تكه تيره تر ثبوت خوبي نداشته است يا ظهور زيادي داشته. البته امكان كمي دارد كه بخشي از فيلم ظهور خطي زياد داشته باشد پس يا در 

 .چيزي به آن چسبيده يا به تانكر چسبيده است

  

  

  باز شده است يا اگر ازهنگام كار ناگهان  نور به راديوگرافي خورده است درب تاريكخانه

loader day light استفاده مي كرده اند يكي از دست ها را خارج كرده اند و نور به فيلم برخورد

كرده است. به محض اينكه فيلم را در ثبوت بگذاريم فيلم به اثرات نور هيچ حساسيتي نشان نمي 

 دهد.

  

  

  

تمالا پهن تر از ناخن مثلا فيلم به جايي خورده يا روي زمين افتاده هنگام برداشت اين اتفاق امولسيون از روي فيلم كنده شده( با جسمي احدر شكل زير 

 ايجاد كرده emulsion pillingافتاده) و فيلم آسيب ديده است و دوباره كمي جلوتر به فيلم چسبيده است و نمايي به نام 
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    Light spots  لكه هاي سفيد

 كه داراي لكه هاي سفيد هستند، اين است كه جسمي خارجي بر راه اشعه قرار گرفته است. اين است  )٦تا  ١از ( وجه مشترك همه ي تصاوير زير

  ٣و ٢مثلا عينك و فريم عينك در شماره 

  در قسمت انتريور ٦و  ٥پيرسينك يا حلقه فلزي بيني بيمار در شماره 

 خود را خارج كند)  dentureيك سري دندان ديده مي شود كه ريشه ندارند( مريض فراموش كرده دندان مصنوعي يا  ٤در 

براي او بزرگ است و هنگام تصوير  ،روييد او به دور گردن بسته شده استبرخورد اشعه به تيكه براي كاهش ،تيروييد شيلد بيمار  ١در تصوير شماره 

 شكل محدب به سمت بالا و سوراخ هايي كه جاي دوخت نوار لبه هستند:   Hint در عكس افتاده.  برداري از فك پايين
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  مايع ثبوت روي فيلم پاشيده ولكه هاي روشن مثل قطرات آب روي فيلم به جا مانده است  ،ثبوتو هور قبل از ظ

  

آن بر عكس حالت هاي قبلي كه تيره شده بود، روشن تر شده است پس در زمان فيلم ديگري به اين فيلم چسبيده ولي زير در شكل زير ميبينيد كه 

  ١شكل  ظهور فيلم چسبيده و مانع كامل شدن ظهور در زير آن شده است.

Cone-cutكسپوز : اشعه به همه فيلم برخورد نكرده است و فقط به بخشي از فيلم خورده. علت : اشعه نسبت به فيلم خوب تنظيم نشده وتمام  فيلم ا

)دايره اي است به نظر ميرسد بايد در تصوير نمايي گرد داشته باشيم ولي دليل مستطيل بودن اين تصوير اين coneنمي شود.:چون اكستنشن تيوب ما (

 ٢. شكلاست كه كوليماتور مستطيل بوده است. اگر نمايي گرد در كونكات ببينيم كوليماتور دايره اي بوده است

  

مشابه قبلي ولي در لبه )١شكل  (. كاملا سفيد است. فقط ثابت شده و ظاهر نشده است. شايد تا نيمه وارد ماده ظهور شده هاي زيرر بخشي از فيلم

 ٢( موج درست شده) . شكل سفيدي موج هم ديده مي شود چون در ماده ظهور فيلم را تكان داده ايم. بعضي جاها ظهور خورده و برخي خير
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Emulation pilling  با ناخن امولاسيون كنده شده يا فيلم روي سطحي قرار :

گرفته كه با وسايل تيز برخورد كرده يا فيلم گاهي در ظهور و ثبوت به فيلم 

  ديگري برخورد كرده است.

  

  

  

  

انگشت بيمار هم ديده  در آنعلاوه بر اينكه زيادي روشن است، اين تصوير 

انگشت اشاره روي ن را با انگشت شست نگاه داشته ميشود. وقتي فيلم فك پايي

  استخوان گونه قرار گرفته و مانع عبور نور شده است.

  

  

  

  

  

  

  بعد از ثبوت خوب شسته نشده و تيوسولفات هاي نقره قهوه اي رنگ روي سطح فيلم چسبيده اند.

  

  

  

  

  

 



11 
 

Distortion علت پوزيشن بد فيلم است :  

ي استخوان كشيده تر از حالت نرمال هستند. بخش بالاي فيلم كج شده مثلا هنگام تصوير برداري روي كام خوابيده ته ريشه و ترابكولازير در شكل 

  بوده. خم شدگي كمتر از حالتي است كه رد سياه روي ان بيفتد. 

  د فيلم دندان ها بلندتر ديده مي شوندمثلا اگر پرده سينما به سويي كشيده شود همه جزييات روي آن تغيير شكل مي دهند . در اينجا با پوزيشن ب

  

Reticulation ( خارج از كتاب است)كه شست و شو داده مي شودفرق داشته اشد نماي زير ايجاد مي شود :وقتي دماي ظهور با آبي.  

  

  تا خورده است  ددر نهايت در شكل آخر فيلم روي خودرجات مختلفي از خم كردن فيلم: 

  

 


